
© Retsch GmbH, 42781 Haan, Rheinische Strasse 36, Germany 

 
  
 

 

  

エアジェットシーブ  AS 200 jet 

取扱説明書 

 



 

2 

 

 

著作権 
 
 
Ò 著作権所有者 
Retsch GmbH 
Rheinische Strasse 36 
D-42781 Haan 
ドイツ連邦共和国 

 



 

3 

 

1 取扱説明書に関する注記.....................................................................................................................5 
1.1 安全警告に関する説明................................................................................................................... 6 
1.2 一般的な安全注意.......................................................................................................................... 7 
1.3 修理 .............................................................................................................................................. 8 

2 確認書 (操作者用の書式) .....................................................................................................................9 

3 テクニカルデータ .............................................................................................................................10 
3.1 機器本来の目的と使用..................................................................................................................10 
3.2 騒音 .............................................................................................................................................11 
3.3 最大負荷 ......................................................................................................................................12 
3.4 保護等級 ......................................................................................................................................12 
3.5 寸法と重量 ...................................................................................................................................12 
3.6 定格出力 ......................................................................................................................................12 

4 輸送、配送内容、設置 ......................................................................................................................13 
4.1 梱包 .............................................................................................................................................13 
4.2 輸送 .............................................................................................................................................13 
4.3 温度変化・結露 ............................................................................................................................13 
4.4 設置場所の条件 ............................................................................................................................13 
4.5 設置 .............................................................................................................................................13 
4.6 電源接続 ......................................................................................................................................14 

5 操作 ..................................................................................................................................................15 
5.1 機器の外観 ...................................................................................................................................15 
5.2 操作部と表示部の外観図 ..............................................................................................................16 
5.3 各部の概要 ...................................................................................................................................17 
5.4 スイッチ入 / 切.............................................................................................................................18 

5.4.1 液晶画面と設定ダイヤルによる条件設定 ..............................................................................22 
5.5 液晶画面上の記号.........................................................................................................................22 

5.5.1 言語の設定............................................................................................................................23 
5.5.2 言語メニューへのショートカット.........................................................................................23 
5.5.3 マニュアル操作.....................................................................................................................23 
5.5.4 分級条件プログラム 01.........................................................................................................24 
5.5.5 分級時間 ...............................................................................................................................24 
5.5.6 ノズル回転数 ........................................................................................................................24 
5.5.7 吸気 ......................................................................................................................................24 
5.5.8 往復回転運動 ........................................................................................................................24 
5.5.9 プログラムモード .................................................................................................................24 



 

4 

5.5.9.1 条件のメモリ登録 ..........................................................................................................24 
5.5.9.2 プログラムの変更 ..........................................................................................................25 
5.5.9.3 プログラムの消去 ..........................................................................................................25 

5.5.10 警告音...................................................................................................................................25 
5.5.11 保守サービス ........................................................................................................................25 

5.5.11.1 サービスヘルプ .............................................................................................................25 
5.5.11.2 メンテナンス間隔 ..........................................................................................................25 
5.5.11.3 累積稼動時間.................................................................................................................26 
5.5.11.4 ソフトウェア.................................................................................................................26 
5.5.11.5 サービスレベル .............................................................................................................26 

5.5.12 コントラスト・明るさ ..........................................................................................................26 
5.5.13 日付・時刻............................................................................................................................26 
5.5.14 待機モード............................................................................................................................26 

5.6 始動、中断、停止.........................................................................................................................27 

6 分級評価ソフトウェア  EasySieve®.................................................................................................28 
6.1 制御、評価、記録.........................................................................................................................28 
6.2 シリアルインターフェース...........................................................................................................28 

7 清掃と保守サービス..........................................................................................................................29 
7.1.1 清掃 ......................................................................................................................................29 
7.1.2 整備 ......................................................................................................................................29 

8 アクセサリ........................................................................................................................................29 
 



  

5 

 
Pos: 1.1 /00 005 Ü bers chrift en/ 1. Üb ersch rifte n/1 Hi nweise z ur Be dien ungs anleit ung @ 0\ mod _12 223 4741 528 7_9 .doc @ 26 31 @   
 
 

1 取扱説明書に関する注記 
Pos: 1.2 /00 01 Bedi enu ngsa nleitu nge n/00 100 K apitels am mlung  Cryo Mill/00 01 Hinw eise z ur Be dienu ngsa nleitu ng/ Mod ul Hinweis zur Be dien ungs anleit ung @ 0\ mod _12 223 473 417 73_9 .doc @ 2 540 @  
 
 
 

本取扱説明書には、目次の各項目に関して必要な全ての情報が記載されています。 

機器本来の目的に沿った安全なご使用のために、本書は各分野に携わる対象者に

指図を与えるものです。関連する章を読み理解することが、安全なご使用のため

に重要です。 

本取扱説明書は専門事項を検索する際の参考資料ならびに学習手引となるもので

す。章ごとに内容が分かれています。 

本取扱説明書には、修理情報は含まれていません。万一、機器が故障した、また

は修理が必要となった場合は、お買い求めの販売店または当社まで直接ご連絡下

さい。 

 

株式会社 レッチェ http://www.retsch.co.jp  

 
 

変更 

予告なく仕様を変更することがあります。 
 

 
Pos: 1.3 /00 01 Bedi enu ngsa nleitu nge n/00 100 K apitels am mlung  Cryo Mill/00 01 Hinw eise z ur Be dienu ngsa nleitu ng/ Mod ul Ände run gen  @ 0\ mo d_12 223 473 412 41_ 9.doc  @ 2 526 @  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

著作権 

 
本書の開示や複製を禁じます。第三者に対する本書内容の開示や利用には、  

必ず株式会社レッチェの書面での承認が必要です。  

違反した場合、法的措置をとることがあります。 
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1.1 安全警告に関する説明 
 
 

本取扱説明書では、以下の安全警告が示されています。 

安全警告に従わない場合は、重傷を負う恐れがあります。次の標示により、  

以下の警告を行います。  

    
 

 警告  

危険の種類/人身傷害 
危険の原因 
ï 留意しないと生じ得る危険 

Å 危険の回避方法に関する指示 
 

必要な措置に関する説明または指示には、次のマークも併用しています。 

 警告
WARNING  

安全警告に従わない場合は、軽傷または中程度の負傷を負う恐れがあります。 

次の警告標示により、以下の警告を行います。  

 
 

 注意  

危険の種類 / 人身傷害 
危険の原因 
ï 留意しないと生じ得る危険 

Å 危険の回避方法に関する指示 
 

必要な措置に関する説明または指示には、次のマークも併用しています。 

 注意
CAUTION  

物的損害を及ぼす危険性がある場合、「注記」の標示により、以下の注意を行い

ます。 
 

注記 

物的損害の種類 
物的損害の原因 
ï 留意しないと生じ得る危険 

Å 危険の回避方法に関する指示 
 

必要な措置に関する説明または指示には、次のマークも併用しています。 

注記 
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1.2 一般的な安全注意 
 

対象者: 何らかの形で機器に関与する人物 
 

 

本機はレッチェ社の最新の高性能製品で、最先端技術に基づいています。   

本取扱説明書をよく読み、本来の目的に従い取り扱うことで、操作の安全性が保

証されます。 
Pos: 2.7 /00 003 St and ard Ka pitel/ Gene ral Mod ul Siche rheits hinweis e @ 0 \mo d_1 228 722 9548 00_ 9.d oc @ 4 086  @  
 
 

本機の所有者ならびに操作責任者は、機器の操作に従事する人々に以下を徹底す

る義務があります。  
 
Å 安全に関するすべての規則をよく読み、理解すること。 

Å 操作の前に、当該対象者に関連する取扱い上の説明や規則を学ぶこと。 

Å 本機の取扱説明書を いつでも問題なく閲覧可能にしておくこと。 

Å 新任者は機器の運転を開始する前に、専門知識のある人から口頭による導入

教育を受けるか、本取扱説明書を読むことにより、本来の目的に沿った安全

な取り扱いを学ぶこと 。 

不適切な操作は怪我や事故の原因になります。本機の所有者は、自己と社員の安

全に責任を負います。 
許可された関係者以外の者が本機に近づかないようにすること 
 
 

 
 
 

 

 注意  

機器の改造 
 機器の改造は、人体に危害を与える恐れがあります。 

� 機器の改造を禁じます。レッチェ社製の純正スペアパーツや付属品のみを

使用して下さい。 
 

 
 

注記 

機器の改造 
 機器の改造により、レッチェ社が保証した欧州指令への適合性は効力を失

います。  

 その場合、製品保証の要求にも応じかねます。 

� 機器の改造を禁じます。レッチェ社製の純正スペアパーツや付属品のみを

使用して下さい。 
  
Reper atu ren 
Pos: 2.1 1 /0 0003  Stan dar d Kapit el/Gen eral  Mo dul Re par atu ren @ 0\ mod _12 287 2295 453 5_9 .doc @ 40 79 @   
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1.3 修理 
 

本取扱説明書には、修理情報は含まれていません。ご自身の安全のため、修理は

必ず株式会社レッチェ、またはレッチェ指定の修理業者にお任せ下さい。 

 

修理の場合には、以下にご連絡下さい。 

株式会社レッチェ 

ご購入の販売店 

Retsch  GmbHに直接連絡 

 

お客様の保守サービスアドレス： 

   

   

   

   

   

   
 
Pos: 3.1 /00 020 BDA Softw are /20 005 P MGC Kapi telsa mmlu ng/ - - - - Seit enu mb ruch - -  - - @ 0 \mo d_1 208 8576 884 13_ 0.do c @ 3 37 @   
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Pos: 3.2 /00 10 BDA Softwa re/Ü bers chrift en/ 1. Üb ersch rifte n/1 Bes tätig ung (F or mular  für  de n Betr eibe r) @  0\ mod_ 120 887 084 109 5_9. doc @  43 0 @ 1 
Bestätigu ng 

2 確認書 (操作者用の書式)  
 

本取扱説明書の全章ならびに           

全ての安全注意項目と警告を読み、 
確認しました。  

 

 

  _______________________________________ 

操作責任者の署名 

 

  _______________________________________ 

管理責任者の署名 

 
管理責任者の署名 Po s: 3. 4 /0 002 0 BDA Softwa re/2 000 5 PMGC K apitels amml ung /- -  - - Seiten um bruc h - - - - @ 0\m od_ 120 885 7688 413 _0. doc @ 337  @  
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Pos: 4.1 /00 005 Ü bers chrift en/ 1. Üb ersch rifte n/1 Tec hnisch e Dat en @ 0\m od_ 122 2344 525 522 _9.d oc @ 240 7 @  
 

3 テクニカルデータ 
Pos: 4.2 /00 005 Ü bers chrift en/ 1.1 Ü bersc hrift en/1 .1 Üb ersc hrift en BDA/11  Einsatz der Masc hine bei bestim mu ngsg emä ße r Verw end ung @ 0\ mod _12 2647 673 224 8_9. doc @ 32 43 @  2  

3.1 機器本来の目的と使用 
Pos: 4.3 /00 004 W arn hinweise /Ge ner al VORSICHT explosi onsg efär det e Atmo sphä re @ 1\ mod _12 398 6866 892 3_9 .doc @ 81 40 @   
 Do n ot gr in d a ny su bst an ces i n thi s m ac hin e w hic h ca n c au se a n e xpl osi o n or  a fir e. 

 

 注意  

爆発または火災の危険 
 
ï 設計上、本機は危険(爆発性)雰囲気での使用には適していません。 

Å 危険雰囲気内の本機の使用を禁じます。 
  

Pos: 4.4 /00 004 W arn hinweise /Ge ner al VORSICHT Expl osions - o der B ran dgef ahr  Siebe n @ 1 \mo d_1 243 9243 234 07_ 9.do c @ 1 036 0 @  
 

 

 注意   

爆発または火災の危険 
試料の特性変化 
ï 分級中に試料の特性が変化して、試料の危険性が高まることがあります。 
Å  爆発または発火の危険のある試料は、本機で分級しないでください 。 
 

  
Pos: 4.5 /00 004 W arn hinweise /Ge ner al VORSICHT Gefa hr v on Pe rson ensch äde n Ge fäh rliche Sto ffe @ 1\ mod _12 3623 845 626 9_9. doc @ 76 34 @   
 

 

 注意  

人身傷害の危険 
試料の危険性 
ï 試料の危険性に応じて、人身事故を避けるために必要な措置を

講じて下さい。 

Å 試料の安全指針と安全データシートに従ってください。 
 

 

 
Pos: 4.6 /00 010 Be dien ungs anleit ung en/0 010 6 Kapit elsam mlun g AS200J et/0 005  AS200Je t T echnisc he Da ten/AS2 00Je t Mo dul Eins atz b ei bes timm ungs ge mäß e Verw end ung @ 1\ mod _12 365 858 013 65_9 .doc @ 77 78 @  
 
 

対象者: 機器所有者、操作責任者、操作者 

機種 : AS 200 jet 

AS 200 jet は、乾燥した微粒子の乾式分級と粒度測定を目的に設計されおり、 
レッチェ社製の外径 203 mm の試験ふるいが使用できます。 

回転式の設定ダイヤルと大型の液晶ディスプレイを採用し、高い操作性を実現し

ました。分級条件の設定、表示、監視は、デジタル方式で行います。 

最大 9件または 10件(クイックスタート含む)の分級条件を機器本体に登録できる
ので、同条件で分級を繰り返すことが容易にできます。クイックスタートボタン

により、標準設定された条件組合せをワンタッチで呼び出せます。 

機器の制御と調整には分級評価ソフトウェア EasySieve®を使用でき、分級操作の
開始前と実行中に、すべての分級条件を液晶画面に表示できます。  

AS 200 jet は、微粒子を分級する際の作業時間を大幅に短縮できます。 
Pos: 4.7 /00 004 W arn hinweise /Ge ner al HINWEIS Einsatz ber eich d es Ge rät es 8 St ündi ger @ 1\ mod _12 362 4021 909 6_9 .doc @ 76 93 @   
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注記 

機器の用途 

ï 本機は理化学用に設計されています。 

Å 本機を生産用に使用したり、長時間連続で使用しないでください。 
 

 
Pos: 4.8 /00 004 W arn hinweise /AS200J et HINWEIS Def ekt vo n Baut eilen dur ch Flüssigk eiten N assie bung  @ 1\ mo d_1 2439 252 669 71_ 9.do c @ 1 036 9 @  
 

 

注記 

液体による部品の故障 
ハウジング内部への液体侵入 
ï 部品が損傷し、機械の作動信頼性を損ないます。  

Å 本機を湿式分級では使用しないこと。 
  

Pos: 4.9 /00 005 Ü bers chrift en/ 1.1 Ü bersc hrift en/1 .1 Üb ersc hrift en BDA/11  Emmisio nen   @ 0 \mo d_1 226 487 0950 21_ 9.d oc @ 3 310  @  
 
 

3.2 騒音 
Pos: 4.1 0 /0 0010  Bedie nun gsanl eitun gen/ 001 06 Kapi telsa mmlu ng AS20 0Jet/ 002 0 AS200J et Wa rnhi nweise/AS2 00Jet  VORSICHT G ehö rsch ade n Ge hörv erlus t @ 1 \mo d_1 246 260 1828 47_ 9.d oc @ 1 159 6 @  
 

 

 注意  

聴覚障害の危険 
 
吸引開口部の騒音 
ï 吸気音や吸引力により、一時的または継続的に難聴にな

る恐れがあります。 

Å 吸気口に耳を近づけないでください。聴覚保護具を装着

すること。 
 

  
Pos: 4.1 1 /0 0010  Bedie nun gsanl eitun gen/ 001 06 Kapi telsa mmlu ng AS20 0Jet/ 000 5 AS200J et Tech nische D ate n/AS200J et M odul E mmisio nen  @ 1\ mo d_12 365 858 016 62_ 9.doc  @ 7 786 @  
 

騒音特性: 

DIN 45635-031-01-KL3に準拠する騒音測定 

AS 200 jet は、有意水準以上の騒音を発生しないように設計されています。  

接続された産業用掃除機の騒音特性は、設定した吸引力や吸引負荷により異なり

ます。  
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吸引の騒音を抑制するには、同梱の消音器(IS)を吸気口(I)に接続してください。 

 
図1: 消音器の接続 

Pos: 4.1 2 /0 0005  Übe rsch riften /1.1  Übe rschrif ten/ 1.1 Ü bers chrif ten BDA/1 1 M aximal e Belast ung @ 0\ mod _12 289 835 289 05_9 .doc  @ 4 880 @ 2 
 

3.3 最大負荷 
Pos: 4.1 3 /0 0010  Bedie nun gsanl eitun gen/ 001 06 Kapi telsa mmlu ng AS20 0Jet/ 000 5 AS200J et Tech nische D ate n/AS200J et M odul Sie bgu tme nge Maxi male Sie btu rm masse  @ 1\ mo d_12 365 858 031 00_ 9.doc  @ 7 826 @  
 

試料の最大投入量 = 0.3g ～100g (試験ふるいのメッシュ寸法による) 
Pos: 4.1 4 /0 0005  Übe rsch riften /1.1  Übe rschrif ten/ 1.1 Ü bers chrif ten BDA/1 1 Schut zart  @ 0\ mo d_12 264 918 391 64_ 9.doc  @ 3 328 @  
 
 

3.4 保護等級 
Pos: 4.1 5 /0 0010  Bedie nun gsanl eitun gen/ 001 06 Kapi telsa mmlu ng AS20 0Jet/ 000 5 AS200J et Tech nische D ate n/AS200J et M odul Sc hutz art @  1\ mod _123 658 580 258 4_9. doc @ 78 10 @  
 
 

ï IP40 
Pos: 4.1 6 /0 0005  Übe rsch riften /1.1  Übe rschrif ten/ 1.1 Ü bers chrif ten BDA/1 1 Abm essu ngen  un d Gewic ht @ 0\m od_ 1226 492 212 173 _9.d oc @ 335 2 @  
 
 

3.5 寸法と重量 
Pos: 4.1 7 /0 0010  Bedie nun gsanl eitun gen/ 001 06 Kapi telsa mmlu ng AS20 0Jet/ 000 5 AS200J et Tech nische D ate n/AS200J et M odul A bmes sung en und Gewicht  @ 1\ mo d_12 365 858 009 75_ 9.doc  @ 7 770 @  
 
 

高さ  : 288 mm (カバーを取り付けない状態) 

幅  : 460 mm  

奥行き : 305 mm  

重量  : 約 14 kg 
Pos: 4.1 8 /0 0005  Übe rsch riften /1.1  Übe rschrif ten/ 1.1 Ü bers chrif ten BDA/1 1 Erfo rde rliche  Stand fläch e @ 0 \mo d_1 226 492 6784 14_ 9.d oc @ 3 364  @  Pos: 4.1 9 /0 0010  Bedie nun gsanl eitun gen/ 001 06 Kapi telsa mmlu ng AS20 0Jet/ 000 5 AS200J et Tech nische D ate n/AS200J et M odul E rfo rde rliche Sta ndfl äche @ 1\ mod _12 365 858 0197 5_9 .doc @ 77 94 @   
 
 

設置面積 : 幅 460 mm x奥行き 320 mm 
Pos: 4.2 0 /0 0005  Übe rsch riften /1.1  Übe rschrif ten/ 1.1 Ü bers chrif ten BDA/1 1 Nen nleistu ng @ 0\ mod _12 2649 187 316 4_9. doc @ 33 34 @   
 
 

3.6 定格出力 
Pos: 4.2 1 /0 0010  Bedie nun gsanl eitun gen/ 001 06 Kapi telsa mmlu ng AS20 0Jet/ 000 5 AS200J et Tech nische D ate n/AS200J et M odul N ennl eistun g @ 1\m od_ 1236 585 802 287 _9.d oc @ 780 2 @  
 
 

最大 50  W 
Pos: 5 /0 001 0 Bedi enun gsanl eitun gen /- -  - - Seite num bruc h - - -  - @ 0\m od_ 122 234 437 3758 _0. doc @ 238 6 @  
 

I 

IS 
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Pos: 6.1 /00 005 Ü bers chrift en/ 1. Üb ersch rifte n/1 Ve rpac kun g, T rans por t un d Aufst ellun g @ 0 \mo d_1 226 4944 518 93_ 9.do c @ 3 380  @ 1 
 

4 輸送、配送内容、設置 
Pos: 6.2 /00 005 Ü bers chrift en/ 1.1 Ü bersc hrift en/1 .1 Üb ersc hrift en BDA/11  Verp ackun g @ 0\m od_1 226 495 088 973 _9.d oc @ 339 2 @   
 

4.1 梱包 
Pos: 6.3 /00 003 St and ard Ka pitel/ Gene ral Mod ul Ver packu ng @  0\m od_ 122 898 461 835 5_9. doc @  48 92 @  
 
 

通常想定される輸送に適した梱包です。 
Pos: 6.4 /00 005 Ü bers chrift en/ 1.1 Ü bersc hrift en/1 .1 Üb ersc hrift en BDA/11  Tr ansp ort @ 0\ mod _12 264 951 643 91_ 9.doc  @ 3 398 @  
 
 

4.2 輸送 
Pos: 6.5 /00 004 W arn hinweise /Ge ner al HINWEIS T rans port  @ 0\ mo d_12 289 188 830 19_ 9.doc  @ 4 802 @  
 
 

 

注記 

輸送 
ï 電気的・機械的な損傷の原因になることがあります。 

Å 機器を乱暴に取り扱って衝撃や振動を加えないでください。 

 
Pos: 6.6 /00 005 Ü bers chrift en/ 1.1 Ü bersc hrift en/1 .1 Üb ersc hrift en BDA/11  Te mpe rat ursc hwank unge n @ 0\m od_ 122 6495 190 738 _9.d oc @ 340 4 @  
 

4.3 温度変化・結露 
Pos: 6.7 /00 004 W arn hinweise /Ge ner al HINWEIS Te mp erat ursc hwank ung en @ 0\m od_ 123 356 4121 287 _9. doc @ 557 0 @  
 
 

 

注記 

温度変化 

機器は航空輸送などで、急激な温度変化によるにさらされることがあります。 
ï 結露により、電気的な損傷の原因になることがあります。 

Å 機器を結露から保護すること。 

 
Pos: 6.8 /00 005 Ü bers chrift en/ 1.1 Ü bersc hrift en/1 .1 Üb ersc hrift en BDA/11  Beding ung en f ür den Au fstello rt @ 0\m od_ 122 6497 029 322 _9.d oc @ 342 8 @  
 
 

4.4 設置場所の条件 
Pos: 6.9 /00 003 St and ard Ka pitel/ Gene ral Mod ul Um gebu ngst emp era tur  @ 0\ mod _12 289 185 388 81_ 9.doc  @ 4 745 @  
Pos: 6.1 0 /0 0004  War nhinweis e/G ene ral HINWEIS Um geb ungs tem per atu r  @ 0\mo d_1 228 918 883 441 _9.d oc @ 481 6 @  
 
 

 

注記 

気温  

ï 電気的・機械的損傷の原因となることがあります。 

Å 許容気温範囲を越えないこと（気温：5°C～40°C）。 
Pos: 6.1 1 /0 0005  Übe rsch riften /1.1  Übe rschrif ten/ 1.1 Ü bers chrif ten BDA/1 1 Aufst ellen des G erä tes @  0\m od_ 122 649 884 9756 _9. doc @  346 4 @  
 
 

4.5 設置 
Pos: 6.1 2 /0 0010  Bedie nun gsanl eitun gen/ 001 06 Kapi telsa mmlu ng AS20 0Jet/ 002 0 AS200J et Wa rnhi nweise/AS2 00Jet  VORSICHT H era bfalle n des  Ge rätes  / Stan dfesti gkeit @ 1\ mod _12 462 6474 374 4_9 .doc @ 11 628  @  
 

 

 注意   

機器の落下 
誤った据付け、不適切な設置台 
ï 本機は非常に重たい装置ですので、落下すると重度の人身傷害を引き起こ

す恐れがあります。  

Å 必ず、十分な大きさのしっかりとした実験台の上でご使用ください。 

Å 本機の脚がすべて安定していることを確認してください。  
  

Pos: 6.1 3 /0 0003  Stan dar d Kapit el/Gen eral  Mo dul Aufs tellun gshö he @  0\ mod_ 122 891 853 834 9_9. doc @  47 24 @  
 
 

標高: 海抜 2000 mまで 
Pos: 6.1 4 /0 0005  Übe rsch riften /1.1  Übe rschrif ten/ 1.1 Ü bers chrif ten BDA/1 1 Elektris che r Anschl uss @ 0\m od_1 226 565 067 445 _9.d oc @ 350 0 @  
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4.6 電源接続 
Pos: 6.1 5 /0 0010  Bedie nun gsanl eitun gen/ 001 06 Kapi telsa mmlu ng AS20 0Jet/ 002 0 AS200J et Wa rnhi nweise/AS2 00Jet  VORSICHT U nter  Stro mspa nnu ng st ehe nde Teile  @ 1\ mo d_1 2462 594 991 16_ 9.do c @ 1 158 8 @  
 

 

 注意  

電源接続部 
ï 本機に電源が入った状態で、外付けの産業用掃除機の電気接続部に触れる

と感電する恐れがあります。 

Å 産業用掃除機の電気接続部には触れたり、開口部に異物を挿入したりしな

いでください。 
  

Pos: 6.1 6 /0 0003  Stan dar d Kapit el/Gen eral  Mo dul Elekt rische r Ansc hluss @  0\m od_ 122 891 853 852 1_9. doc @  47 31 @  
 
 

本機に必要とされる電圧と周波数は、銘板に記載されています。 

 

Å 供給電源が本機の指定電源に適合するかを確認します。 

Å 同梱のケーブルで本機を電源に接続します。 

�  

分電盤のブレーカ仕様は、設置場所の条件によること。 
 

ブレーカ容量は、最低 T15A (230V) T15A (100/120V)のこと 
 
 

 
Pos: 7.1 /00 010 Be dien ungs anleit ung en/-  - -  - Seit enu mbr uch - - - -  @ 0\ mo d_12 223 443 737 58_ 0.doc  @ 2 386 @  
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Pos: 7.2 /00 005 Ü bers chrift en/ 1. Üb ersch rifte n/1 Be dien ung des G erä tes @  0\ mod_ 122 656 588 021 1_9. doc @  35 19 @  
 
 

5 操作 
Pos: 7.3 /00 005 Ü bers chrift en/ 1.1 Ü bersc hrift en/1 .1 Üb ersc hrift en BDA/11  Gra fische A nsichte n d es Ge rät es @ 0 \mo d_1 228 990 581 782_ 9.d oc @ 4966  @ 2 
 

5.1 機器の外観 
Pos: 7.4 /00 010 Be dien ungs anleit ung en/0 010 6 Kapit elsam mlun g AS200J et/0 007  AS200Je t Bedie nun g/AS200J et M odul  Gra fische A nsichte n d es Ge rät es @ 1 \mo d_1 239 699 996 835_ 9.d oc @ 8127  @  
 

 

図2: 正面図 

 
図3: 背面図 
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図4: 試験ふるい装着部 (試験ふるいを取った状態)  
Pos: 7.5 /00 005 Ü bers chrift en/ 1.1 Ü bersc hrift en/1 .1 Üb ersc hrift en BDA/11  Gra fische A nsichte n d er Be dienel eme nte und der  Anzeig e @ 0\mo d_1 226 566 362 336 _9.d oc @ 353 7 @ 2 
 

5.2 操作部と表示部の外観図 
Pos: 7.6 /00 010 Be dien ungs anleit ung en/0 010 6 Kapit elsam mlun g AS200J et/0 007  AS200Je t Bedie nun g/AS200J et M odul  Ansicht der  Displayei nheit  @ 1\ mo d_12 366 820 058 89_ 9.doc  @ 7 916 @  
 

 
図5: 操作部と表示部の外観 
Pos: 7.7 /00 010 Be dien ungs anleit ung en/-  - -  - Seit enu mbr uch - - - -  @ 0\ mo d_12 223 443 737 58_ 0.doc  @ 2 386 @  
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Pos: 7.8 /00 005 Ü bers chrift en/ 1.1 Ü bersc hrift en/1 .1 Üb ersc hrift en BDA/11  Übe rsichtst abelle  de r Ge rät eteile @ 0\ mod _12 2899 061 684 6_9. doc @ 49 72 @   
 

5.3 各部の概要 
Pos: 7.9 /00 010 Be dien ungs anleit ung en/0 010 6 Kapit elsam mlun g AS200J et/0 007  AS200Je t Bedie nun g/AS200J et M odul  Ta belle der  Ger ätet eile @ 1\m od_ 123 987 5152 197 _9. doc @ 815 0 @  
 

記号 名 称  機 能  

A 透明アクリルカバー 試験ふるいの上部に載せる。  

B 試験ふるい この上に試料を載せる。 

C ディスプレイ 機能や設定条件を表示 

D Start ボタン 分級を開始 

E Stop ボタン 分級を停止 

F 設定ダイヤル 条件登録に使う 

G Quick start ボタン クイックスタート用 

H 排気口 空気の出口 

I 吸気口 空気の入口 

J 吸引力自動調整装置取付け口 吸引力自動調整装置(オプション)を取付ける 。 

K RS232端子 分級評価ソフトウェア EasySieve®を使用する場合
に PCと接続するインタフェース 

L RS485端子 外部装置とのデータ交換用インタフェース 

M 電源スイッチ  機器の主電源スイッチ 

O IEC C14 コンセント 主電源用 

P IEC C13 コンセント 産業用掃除機用 

R 圧力センサ用カバー 圧力センサの保護 

S エアノズル ここから気流が吹き上がる。 

T ノズル回転区画 ここをエアノズルが回転する。 
Pos: 7.1 0 /0 0010  Bedie nun gsanl eitun gen/ - - - -  Seiten umb ruc h - - - - @ 0\m od_1 222 344 373 758 _0.d oc @ 238 6 @  
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Pos: 7.1 1 /0 0005  Übe rsch riften /1.1  Übe rschrif ten/ 1.1 Ü bers chrif ten BDA/1 1 Arb eitsweise  @ 0\ mo d_12 289 904 965 37_ 9.doc  @ 4 960 @  
 
Pos: 7.1 2 /0 0010  Bedie nun gsanl eitun gen/ 001 06 Kapi t 
elsam mlung  AS200J et/00 07 AS20 0Jet B edien ung /AS200Je t M odul Ar beitsw eise @ 1\m od_ 124 341 3970 772 _9. doc @ 955 0 @  
 

AS 200 jetには、回転式のエアノズルから噴射されるジェット気流で微粒子を  
分散させながら、産業用掃除機で試験ふるいのメッシュよりも小さい粒子を吸引

します。ジェット気流が試料の凝集を防ぎ、試験ふるいの目詰まりを防止します。 

オプションのサイクロンキットを使えば、ふるい下の粒子を回収することができ

ます。 

 
  
 

5.4 スイッチ入 / 切 
Pos: 7.1 4 /0 0010  Bedie nun gsanl eitun gen/ 001 06 Kapi telsa mml 

Å 機器の背面にある電源スイッチ (M) を押して、電源を入れます。 

電源スイッチを「オフ」にすると、電源が完全に切れます。 
Pos: 7.1 5 /0 0005  Übe rsch riften /1.1  Übe rschrif ten/ 1.1 Ü bers chrif ten BDA/1 1 Einsetz en des An alysesie bes @  1\m od_ 123 659 158 657 4_9. doc @  78 75 @ 2 
 
Pos: 7.1 6 /0 0010  Bedie nun gsanl eitun gen/ 001 06 Kapi telsa mmlu ng AS20 0Jet/ 000 7 AS200J et Bedi enu ng/AS20 0Jet Mod ul Einsetz en des An alysesie bes @  1\m od_ 123 919 401 245 8_9. doc @  80 04 @  
 

AS 200 jetは、外径 203 mmの試験ふるい用に設計されています。      
10 µm ～4 mmのメッシュサイズが使用できます。  

 
図6: 試験ふるいの装着 

ノズル回転区画(T)に試験ふるいを載せます。 

試験ふるいに透明アクリルカバー(A)を取り付けます。 

注記 

透明アクリルカバーを取り付けないと、AS 200 jet は始動しません。 
Pos: 7.1 7 /0 0005  Übe rsch riften /1.1  Übe rschrif ten/ 1.1 Ü bers chrif ten BDA/1 1 Anschl uss d es ext ern en I ndus trie -Saug ers @  1\ mod _123 996 670 609 9_9. doc @ 81 60 @ 2 
 
Pos: 7.1 8 /0 0010  Bedie nun gsanl eitun gen/ 001 06 Kapi telsa mmlu ng AS20 0Jet/ 002 0 AS200J et Wa rnhi nweise/AS2 00Jet  WARNUNG Stro mschl ag Def ektes  Stro mkab el @ 1\mo d_1 246 263 922 665 _9.d oc @ 116 20 @  
 

 

 警告  

感電 
電源ケーブルの不良 
ï 産業用掃除機の電源ケーブルに破損があると、感電する危険があります。 

Å ご使用前に、機器本体と産業用掃除機を接続する電源ケーブルに破損がな

いかを確かめてください。 

Å 壊れた電源ケーブルは決して使用しないこと。 
  

Pos: 7.1 9 /0 0010  Bedie nun gsanl eitun gen/ 001 06 Kapi telsa mmlu ng AS20 0Jet/ 002 0 AS200J et Wa rnhi nweise/AS2 00Jet  VORSICHT H era usgew orfe nen  Geg enst änd e @ 1 \mo d_1 246 261 520 666_ 9.d oc @ 1161 2 @  
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